Baktericidn, fungicidni (vCetné Candida albicans, Aspergillus niger), mykobaktericidni (vcetné tuberkulocidniho), virucidni (HIN1,
HS5N1). Aktivita v suspenzi a povrchova aktivita testovana v souladu s normami EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562,
EN14563. Virucidn aktivita testovéna v souladu s normou EN14476.

Pouiti:
Zeta 1 Ultra pokryva kompletni rozsah tcinku béhem 1 hodiny, jakmile je poumy v 1% rozmku (pro dévkovani pouzute kallbmva—
nouodmeérku nadobkya nalitrvody pridejte iipravku Zeta 1 Ultra) pfip teploté. Pouzitf

piiteploté 35°Csnizuje kontaktni cas na 15 minut. je pod tekouci vodou, vysusteapakvystenllzul
tev auloklavu nebo 0 pomodi (hemlcke stenhza(e 2 studena pripravkem Zeta Z Sporex Pnpraveny roztok zistava stabilni po dobu
Ttydne g), ale pokud velké mnozsm nastrOJu by é krvi, slinami nebo orga-
nickym materidlem, mé castéji. U mimoiddné tvrdé vody zvyste davku ultra jemné Zeta 1, ¢imz dosahnete cirého roztoku.

Bactericid, fungicid (inclusiv Candida albicans si ), micobactericid (inclusiv id), virucid (HIN1, H5N1). Activitate
in suspenxle si de suprafatd, testatdin funt;le denomele EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Activitate viru-
ida testatd in functie de norma EN14476.

Folosire:

Zeta 1 Ultra acopera spectrul complet de actiune intr-o ord atundi cand este utilizat la 1% (folositi rezervorul gradat al flaconului pentru
adoza 10 ml de Zeta 1 Ultra care trabuie adaugati la fiecare ltru de apa) la temperatura mediului. Utilizarea aparatelor cu ultrasu-
nete [a 35°C permite reducerea timpului de contact la 15 minute. Limpeziti instrumentele dezinfectate cu apa curentd, apoi procedat
cu sterilizarea in autoclava sau chimicé la rece cu Zeta 2 Sporex. Solutia preparaté ramane stabild pentru maximum o saptamén, dar
dac este utilizata pentru dezinfectarea unui numar mare de sau i deosebit de inate de sange, saliva

Vystrahy, opatfeni a podminky skladovani:

Tento vyrobek je urcen pro kvalifikované pracovniky, ktefi jsou obeznameni s poiadovan)imi bezpecnostnimi normanmi. Pouzijte
ochranné rukavice. Pracujte v dobre vétranych prostoréch. Dobre uzavieny vjrobek xkladujte na suchém a chladném misté.
Pipadné mimé rozdily v parfemaci jsou zpusobeny pntomnostl piirodnich ldtek a neznamenaji Gjmu na kvalne produktu u m|-

sau tesuturi organice, inlocuiti solutia fn mod frecvent. Pentru ape cu duritate foarte mare mériti doza cu zeta 1 ultra pan cand obtineti
osolutielimpede.

Avertismente, pre(au}ll si (ondml de pastlare

Produsul este desti d lifica rea respectivelornorme dessiguranta. Utilizati manusi de protectie.
Operati in incaperi bine aenscte Pastra]l produsul bine inchis, la récoare sila loc uscat. Eventuale lejere diferente de miros sunt da-

mofédné turdé vody zvyste dévku ultra jemné Zeta 1, cimZ doséhnete cirého roztoku. Chrarite pred teplemji
plamenem/horkymi povrchy. Zékaz koufeni.

Opatieni:

Pred nalitim prostredku Zeta 1 Uttra oplachnéte a vyistéte nadrzk k. Nemichejte k Zeta 1 Ultrasjinymi dezinfeké-
mmlpnpravky,ZEJmenaspnpravky," é obsahujialdehydy egoxa\atd) klerezpusobu]lzaharvem
vtonechod stykus citraty,jodidy, dusicnany, istany, peroxidem vodiku a dal$imi d

fekénimi/disticimi prostredky (Géza a bavina snizuji icinnost prostiedku Zeta 1 Ultra.

torate prezene .fragran;elcrnaturaleﬂ nu afev a calitat produsulul Pemm Y foarte maremangldoza cuzetalultra
ana cand obtineio parte desurse de flacari deschi i Fumatulinterzis.

Precauti
Limpezit si curatati recipientul pentru dilutie fnainte de a introduce Zeta 1 Ultra. Nu amestecati Zeta 1 Ultra cu alte dezinfectante, indeo-
sebi produse continand aldehide (formaldehida, glutaraldehida, glioxal, etc), care pot cauza formarea de precipitate de culoare roz sau
bordeaux. Evitati contactul cu citrati, ioduri, nitratj, permanganatj, peroxid de hidrogen i ali dezinfectantj/detergenti. Pansamente si
vatd reduc activitatea a Zeta 1 Ultra.

TR - Cerrahi ve ddner aletler icin dezenfektan ve temizleyici.

Zeta1Ultra, kompleetki hip, aldehiticermeyen, ize edimisyeni Avrupa standart-

larina gore hazirlanmis ve denenmis konsantre bir dezenfektan ve temizleme preparatidir. Zeta 1 Ultra, en hassas olanlan da dahil

olmak izere (bisturiler, pensler, masalar, frezeler, aynalar, problar, v..) dis cerrahi ve daner aletlerinin temizlii ve yiiksek diizeyde

dezenfeksiyonu igin uygundur.

Kompozisyon:

100 g Zeta 1 Ultra; 18 g 3-aminopropil-dodesil-1,3-propandiamin, 15 g alkil-benzil-dimetil amonyum kloriir, iyonik olmayan yiizey

aktif maddeler, korozyon dnleyiciler, katki maddeleri, yardima maddeler ve 100 g icin yeterli miktarda suicerir.

Etki spektrumu:

Bakterisit, fungisit (Candida albicans ve Aspergillus niger dahil), mikobakterisit (tuberkulosidal dahil), virisit (HINT, HSN1). Siis-

pansiyon ve yiizey aktivitesi, EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563 standartlarina gare test edilmistir. Virisit

aktivitesi, EN14476 standardina gore test edilmigtir.

Kullanim:

Zeta 1 Ultra, ortam sicakliginda %1 (her su litresine lave edilecek 10 ml Zeta 1 Ultr tini dlgmek icin dereceli sise disp:

kullanin) kullanildiginda 1 saat icinde komple etki spektrumu salar. 35°Cde ultrasonik aparatlarda kullanimi, temas siiresini 15

dakikaya indirir. Dezenfekte edilmis aletleri musluk suyu altinda durulaym, kurulayi ve otoklav icinde veya Zeta 2 Sporexile soguk

kimyasal sterilizasyonunu gerceklestirin. HazManm|§ solusyon mak5|mum bir hafta boyunca kararl ka\lr ancak fazla sayida aletin
ikiirik veya organik dokular le yogun seki letlerin dg dilmesi cin kullanilrse, soliisyonu

elliitibari ile sert olan sulangln berrak bir soliisyon elde etmek iizere ultra ince zeta 1 dozunu artinn.

Uyanlar, tedbirler ve muhafaza sartlan:

Urin, gerekli giivenlik kurallarina dair bilg

I Ao

i an, uzman operatorlertaraﬁndan ku\lamlmahdn Koruyu(u eldlven\er kullanin.
havadarve kuru . Olasthafif par klikl
inkalitesini bozmazlar. Ozelikitibari |Ie sen olan sularcin, berrak bir soliisyon elde

1, dogal kokulann varlgindan kaynxa-kla!nlf e

etmek iizere ultra ince zeta 1 dozunu artimn. Isi kaynaklannd k alevlerd lan yiizeylerden uzak tutunuz.
Sigara igmeyiniz.

Tedbirler:

Zeta 1 Ultra'yr ilave etmeden dnce seyreltme islemi iin hazneyi dumlayln ve tem\zleym Ieta 1 Ultra' , aIdehlt (formaldehit, gluta—
raldehit, glioksal, vb.) iceren diger zirabu tiirsoliisyonlar i hasar gorebilir,

aletlerin metal kisimlan pembe-kahverengi'ye daniisebilirler. Sitratlar, iyoditler, nitratlar, permanganatlar, hidrojen peroksitler ve
dier dezenfektan/temizleyicler ile temastan kaginin. Gazl bezler ve pamuk, Zeta 1 Ultranin aktivitesini azaltirlar.

RO - Dezinfectant si detergent pentru instrumente chirurgicale si rotative.

Zeta 1 Ultra esteun deszectam 5| detergent concentrat fara aldehide cu spectru complet, pus fa punct si testat in functie de noile
norme tia. Zeta 1 Ultra este adecvat pentru curtarea si dezinfectia la nivel ridicat a instrumen-
telor stomatologice (hlrurglcalem rotative, indusiv cele mai delicate (bisturie, clesti, pensete, freze, oglinzi, sonde, etc.)
Compozitie:

100 de Zeta 1 Ultra contin 18 g de 3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiaming, 15 g de alchil-benzil-dimetil amoniu dlorur, tensi-
oactivi non ionidi, inhibatori de coroziune, aditivi, auxiliari i apa pandla 100%.

Spectru de actiune:

HR - Dezinfi ijens i deterdzent za k\ruvske i mhrajuce mmumeme

Zeta1Ultrajek irani dezinfi ha7 aldahid: . lieni testiran u sklad . T
europskim d ij 7pta Ultra je namijeng 7a<|s<enjei' k dezinfekeije skih kirurskih i rotirajucih
instrumenata, uk\juﬁujuc’i ione narﬁ ije (skalpeli, Klijesta, pincete, busilice, zrcala, sondeitd.)

Sastav:

100 g otopine Zeta 1 Ultra sadrzi 18 g 3-aminopropil-dodecil-1,3-propanediamina, 15 g alkil-benzil-dimetil amonijevog Klorida, neion-
ske surfaktante, inhibitore korozije, aditive, pomocne tvarii vodu do 100g.

Podrudje djelovanja:

Baktericidno, fungicidno (ukljujuci Candidu albicans i Aspergillus niger), (ukljucujudii i irucidno djelo-
van}e (HIN1, H3N1). Djelovanje u suspenzijii povrsinski testirano u skladu s normama EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562
iEN14563. Virucidno djelovanje testirano u skladu s normom EN14476.

Uporaba:

Zeta 1 Ultra pokriva puni spektar djelovanja 1 sat od primjene 1% otopine (kao mjericu upotrijebite cep boce za doziranje 10 ml otopine
Zeta 1 Ultra na svaku litru vode) pri sobnoj temperaturi. Uporaba ultrazvucnih aparata pri 35°C smanjuje vrijeme djelovanja za 15
minuta. Dezinficirane instrumente isperite tekucom vodom, osusite ih te stenlmrajte u autoklavu il h\adnom kemuskom stenhzacuom
pomocu sredstva Zeta 2 Sporex. Pripremljena otopina ostaje stabilna najvise tjedan dana Ako se koristi za dezi

strumenata i instrumenata posebno. zagademh krvIJu, slmom il organsklm i ljenjajte cesc
vody zvyte davk uhrajemnej Ieta 1, éim dosiahnets

Upozoren;a, mjere opreza i nadin cuvanja:

Proizvod trebaju saznanjem vazech ih normi. Koristite zastitne rukavice. Radite u dobro prozrace-
noj prostoriji. Proizvod cuvajte dobro zatvoren, na hladnom i suhom mjestu. Eventualne male razlike u mirisu su posledica postojanja
pnrodmh mmsa a|| ne dovode u pitanje kvalnet prclzvoda Ako se rad\ 0 |ako tvrdlm vodama povecane dozu zeta 1 ultra sve dok ne
postignet horsenie
kvality produktu. Cuvatl odvmeno od tophne/lskre/otvorenog plamena/vrudih povrsina. Ne pusm

Mjere opreza:

Prije stavljanja otopine Zeta 1 Ultra isperite i odistite posudu za sterilizaciju. Nemojte mijeSati Zeta 1 Ultra s drugim dezinfi cijensima,
osobito s proizvodima koji sadrze aldehide (formaldehid, glutaraldehid, glioksal itd.), Sto uzrokuje promjene boje i nastanak taloga od
mncastag do smeﬂeg zbjegavajte kontakt s cmatlma Jodldlma nmanma, permanganatima, vodikovim peroksidom i ostalim dezinfi
G Gazai pamuk topine Zeta 1 Ultra.

N -

hatdsaaz EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563 szabvanyok szerint tesztelve.
Avirucid hatds az EN14476 szabvany szerint tesztelve.

Hasznlat:

AlZetal UItra teljes it 1%-0s k dcidban és szobahGmérsekl alkalmazva 1 6ra alatt é en eI (haxznahaaﬂakcn
fokbeosztassal ellat(m tanalyat 10mlZeta 1 Ultra adagoldsdra minden liternyi vizhez). H 35°C-on
lehetdvé teszi a behatdsi idd 15 percre cstkkentését. Oblitse el folyovizzel a fertdtlenitett eszkdzoket, tordlje oket szérazra, majd folytassa
azautoklavos vagy a Zeta 2 Sporex oldatdban torténd, hideg sterilizalassal. Az elkészitett oldat legfeljebb eqy hétig marad stabil, de ha
nagyszamd vagy vérrel, nyallal vagy szerves anyagokkal kiilondsen szennyezett eszkdzok fertdtlenitésére hasznaljak, az oldatot gyakran
kell cserélni. Nagyon kemény viz esetén ndvelje a finom z 1-es adagjat, hogy tiszta vegyilet keletkezzék.

Atermék amegfeleld biztonsdgi normakat ismerd, szakképzett személyzet dltali haszndlatra késziil. Viseljen védakesztyiit. Dolgoz-
zon jol szell6zé helyiségekben. A terméket ol lezérva, széraz és hiivs helyen térolja. Az enyhe illateltérés a természetes illdanyagok
jelenléte miatt lehetséges és ezek nem rongaljaka termek mlnosege1 Nagyon kemeny viz esetén novelje a finom z 1-es adagjét, hogy
tiszta vegyiilet keletkezzék. Hotal szi feliiletektdl tavol tartando. Tilos a dohdnyzds.

Ovintézkedések:

Prije stavljanja otopine Zeta 1 Ultra isperite i ocistite posudu za sterilizaciju. Nemojte mijesati Zeta 1 Ultra s drugim dezinfi cijensima,
osobito s proizvodima koji sadrze aldehide (formaldehid, glutaraldehid, glioksal itd.), Sto uzrokuje promjene boje i nastanak taloga od
uiicastog do smedeg Izbjegavajte kontakt s (|trat|ma jodidima, nitratima, permanganatima, vodikovim peroksidom i ostalim dezinfi
ima. Gaza i pamuk smanjt ine Zeta 1 Ultra.

b

SK - Dezinfekény a distiaci pripravok pre chirurgické a rotacné nstroje.

Zeta1Ultra je kcn(entrovany dezinfekcny a Cistiaci prostriedok bez obsahu aldehydov s kompletnym spektrom dicinku, vyvmuty ates-
tovany v stlade s najnovsimi |mp|ememuvanym| eurdpskymi normami o dezinfekii. Zeta 1 Ultra je vhodny na vysoko tcinné cistenie a
dezinfekcu chirurgickych a rotanych ndstrojov pre zubnyich lekdrov, vrétane citlivyich druhov (skalpel, Kiete, pinzety, vitacky, zrkadielka,
sondyapod.).

Zlozenie:

100 g Zeta 1 Ultra obsahuje 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1,3-propandiaminu, 15 g alkyl-benzyl-dimetyl aménium chloridu, neidnové
tenzioaktivne latky, inhibitory kordzie, aditivne ltky, pomocné litky a vodu na doplnene do 100.

Ucinné spektrum:

Baktericid, fungicid (vrétane Candida albicans a Aspergillus niger), mykobaktericid (pasob aj ako tuberkolicid), antivirovd latka (HIN1,
H5N1). Ucinnost suspenzie a povrchovd aktivita boli testované podla noriem EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562 a
EN14563. Antivirovd tcinnost bola testovand podla normy EN14476.

Pouzitie:

Ieta 1 Ultra je prostriedok ticinny v kompletnom spektre titinnosti pri pasobeni pocas 1 hodiny s pouZitim 1% roztoku (na odmeranie
davky 10 ml Zeta 1 Uttra na pridanie do kazdého litra vody pouzivajte nadobku s odmerkou) pri teplote prostredia. Pouzivanie ultrazvu-
kovych zariadeni pri 35°C umoifiuje skratit dobu kontaktu na 15 mindit. Dezifikované nstroje oplachnite pod tecticou vodou, osuste
a potom ich vysterilizujte v autoklave alebo chemicky za studena pomocou Zeta 2 Sporex. Pripraveny roztok ostane stabilny maximalne
jeden tyzde, ale pri dezinfikovani velkého mnozstva ndstrojov alebo ndstrojov mimoriadne kontaminovanyich krvou, slinami alebo or-
qanickymi latkami, vymienajte roztok Casto. Ako se radi o jako tvrdim vodama povecajte dozu zeta 1 ultra sve dok ne postignete bistru
otopinu.

Pripravok je urceny, aby ho prouzivali kvalifikovani pracrovnl'ci ktorf dobre poznaj platné bezpecnostné predpisy. Pouzivajte ochranné
rukavice. Pracujte v dobre vetrany:h priestoroch. Pripravok skladujte dobre uzavrety, na chladnom a suchom mieste. Pnpadne

Baktericida, fungicida (ari Candida albicans, Aspergillus niger), mikobaktericida (arf tuberkulodida), virocida darbiba (HINT, HSN1). Akti-
vitate suspensija un uz virsmam parbaudita saskana ar EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Virocida aktivitate
parbaudita saskana ar EN14476.

Lietosana:

Ieta 1 Ultra aptver visu darbibas spektru 1 stundas laika, Ileto]ot 10 1% koncentracija (|zmam01\et mérkausinu, lai uz katru litru Gdens
nomemuwmllem Ultra). Ultm"m' 15( {ird samazina kontak\a Jaiku paHSmmutem Ska-

HlNl H5N1). 51 iooni -ja pindaktii i itega EN13727, EN13624, EN14348, EN14561,
EN14562, EN14563. aktiivsus on testitud vastavalt standardile EN14476.
Kasutamine.
Ieta1Ultramojub tunnijooksul, kui 1%lahust il (kasutage madtendu korki, et
valjamumammlletaﬂUItrauheIumveekahta) Ultraheliseadmete kasutamine 35°Cjuures véhendab kokk 15 minuti
vorta. Loputag ! fid voolava vee all, kuivatage ja jatkake autok ilisatsiooniga v killma keemilise steri-

i 7pta7 Sporexiga. Valmls lahus pisib s stabulsena maksimaalselt iihe nadala jooksul, ent kuilahust kasutatakse suure koguse

ar Zeta 2 Sporex. Pagatavotais $kidums saglaba stabilitati vienu nedélu (maksimali), tacu, ja to izmanto liela instrumentu daudzuma vai
ar asinim, siekalam vai citiem organiskiem materialiem notraipitu instrumentu, dezinficanai, $kidums jamaina biezak. Ipasi cietiem
Gideniem, paaugstinat ultra smalka zeta 1 dozi, lai iegiitu caurspidigu Skidumu.

R
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Sis' i'paredzéﬁ slandanus Izmanmjietaizsargcimdus Lie

kas s parzina

smarza klatbitnes dé| dukta kvalit atl i itinkietas vanduo, 1p||k|te Teta lultr’ kol P
saidrus. Neletotvietas, kurir P ata ug virsmas. Nesmekét.

Piesardzibas pasakumi:

Pirms Zeta 1 Ultra ielieSanas izskalojiet un iztiriet sterilizésanas vannu, fzéts i. Nesajauciet Zeta 1 Ultranear
kadiem citiem dezinfekcijas lidzekliem, jo Tpasi ar aldehidus (formaldehldu glutaraldehidu, glloksalu u.) saturosiem izstradajumiem,
kas izraisa krasas parmainas un dazm gad]umns sarm lidz brinas krasas nogulsnu Veidosanos. Jaizvairds no saskares ar citratiem,

Vi i de puhul, mis on osaliselt saastunud verega, siiljega vdi bioloogilise materjaliga, siis
tuleb lahust sagedamini uuendada it kareda vee puhul tuleb zeta 1 ultra kogust suurendada nil, et tulemuseks on labipaistev lahus.
Hoiatused, silit
Kaesolev toode on maeldud kasutamiseks kvalifitseeritud tomajatele kel on vastavad teadmised ndutud ohutusstandardite kohta.
Kasutage Kaitsekindaid. Tegutsege hésti ventileeritavas ruumis. Silitage suletud konteinerit jahedas, kuivas kohas. Voimalikud
kerged erinevused [6hnas tulenevad looduslikest [hnaainetest ja ei sea ohtu toote kvaliteeti. Eriti kareda vee puhul tuleb zeta 1 ultra
kogust suurendada nii, et tulemuseks on [bipaistev lahus. Hoida eemal soojusallikast/sademetest/leekidest/ kuumadest pindadest.
Mitte suitsetada.

Enevaatusahinﬁud

Loputage ja puhastag Zeta 1 Ultra kasutamist. Arge segage Zeta 1 Ultrat teiste des-

|nﬁtseenvateametega erit just toodetega, mis sisaldavad aldehiliide (formaldehiliid, glutaaraldehiid, gliioksaal jt), mis vivad poh-

justada varvumm ja monmgaiel ]uhludel sademe teket oosast pruuni varvusem e kontakti tsitraatide, jodiidide, nitraatide, per-
dijate

jodidiem, nitratiem, nraza parskabi un citiem dezinfekcijas vai trisanas lidzekjiem. Marle un kokvilna mazina Zeta ain Marlija puuvill vahendavad Zeta 1 Uttra aktiivsust.
1 Ultra aktivitati.

BG - [le3uHeKUIOHHO 1 NOYMCTBALLIO CPEACTBO 33 XUPYPTUYHIA 1 POTALIMOHHY UHCTPYMEHTH.
LT - Chirurginiy bei naudojamyi i irvalikls. Zeta 1 Ultra e HeChTbpaLLo angexuam 11 NOYNCTBALLO CPEACTBO C LUMPOK CMEKTB Ha AeiicTaue,
Leta 1 Ultra"yra nealdehidinis sk i irvalikiok kuriuo galima valyti jvairios pa i pagamin— TECTBZHOB CLOTBETCTBHEC CTaHAapTM 32 Zetal
tasiristi | naujus suderintus Europos dezinfekdi Zeta 1 Ultra Iyti i hirurgi- Ultra e npeay E) TBaHE U, pyp! UHCTPYMeH-
nius ir nuolat naudojamus jrankius bei trapius instrumentus (skalpelius, plokciareples, pincetus, grgzmvus veldrodnus 2ondusir pan.). TapUYM, BKAIOUUTEHO U Hai, nenmkammﬂ (cKannenw, Kneww, MVHUETH, Orneaana, CORM U Ap.).
Sudétis: Cberag:
100 Zeta 1 Ultra yra 18 g 3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiamino, 15 g alkil-benzil-dimetilo amonio chlorido, nejoniniy surfaktanty, 100 g Zeta 1 Ultra coabpxar 18 g Reuw-1. 159 G-y aMOHIeB Xnopu,
korozijos étikliy, priedy, pagalbiniy medziagy ir vandensiki 100 g. HeifoHHu [1AB, UHXUGUTOpH Ha Kopo3WATa, 406aBKW, NOMOLLHY BeluecTBa 1 Boga 40 100 g.
Poveikis: (neKTbp Ha AelicTBueE:
Baktericidinis, fungicidinis (taip pat Candida albicans, Aspergillus niger ), naikina tuberkuliozés mikobakterijas, virocidinis (H1N1, H5N1). BaKrepuuwaHo, GyHriumaHo (Bkniountento Candida albicans, Aspergillus niger), Miko6akTepuyaHo (BkniounTenHo TyGepkyno-
Suspensija ir aktyvumas pavirsiuje istirtas pagal EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Virocidinis poveikis itirtas LwzHo), BUp! (HINT, H5N1). G THata T ca TecTBaHu B cborercraite ¢ EN13727, EN13624,
pagal EN14476. EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Bupiuasata aKTvBHoCT e Tecteaa  cwotgetcraue ¢ EN14476.
Naudojimo biidas: Ynotpe6a:

1% Zeta 1 Ultra skiedinys (kuris gaunamas 1 matavimo gaubtelj — 10 ml Zeta 1 Ultra — istirpinus viename litre vandens) kambario
temperatum]e yra pavelkus 1 valandq 35 “( temperaturoje VEI i uItragarso iranga sutrumpina valiklio veikima 15 minuciy. lSde-

Zeta 1 Ultra nokpyBa mbHitA CTIEKTBP Ha fielicTie Cnefl 1 4ac npw KOHUEHTaLIA Ha pasreopa 1% (cnomotra Ha f031patiaTa Ka-
nauka so6asere 10 ml ot Zeta 1 Ultra KbM Bcekyt AUTHP BOAA) M NPH CTaiiHa

mieme rozdiely v parfemédii si sposobené pmomncstou prirodnyich ldtok a neprednavuJu zhorSenie kvality produktu U mi
turdé vody zvyste davku ultra jemnej Zeta 1, im dosiahnete cirého roztoku. Uchova p ého ohiia/
horticich povrchov. Nefajcite.

Ochranné opatrenia:

Misku na riedenie pred viiatim pripravku Zeta 1 Ultra najprv oplachnite a vycistite. Nemiesajte Zeta 1 Ultra s inymi dezinfekéngmi pro-
striedkami, hlane s pripravkami obsahujticimi aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxdl a pod.), ktoré by mohli spdsobit zmeny
farby a tvorbu zrazenin ruzovej az hnedastej farby. Viyhybajte sa kontaktu s citrétmi, jodidmi, nitrétmi, permanganmi, peroxidom vodika
ainymi dezinfekenymi/Gistiacimi prostriedkami. Obvazy a vata znizujt ticinnost pripravku Zeta 1 Ultra.

kanciu klave ar Saltu cheminés sterilizacijos biidu su npu 35°C HaManABa BPEMETO 3a KOHTAKT € 15 MUHyTH. V3nnakHeTe fie3uHdeKupaHiTe MHCTPYMEHTU C Tevallia BOJa, MOACyLLeTe
ZetaZ Spnrex Pagamlmas skledlnys lieka paveikus viena savaite (ne lgiau), taciau dezinfekuojant daug instrumenty ar krauju, seilémis U1 U T TIOIOXETe Ha CTepUNA3ALIA B ABTOKNAB WM CTYAeHa XUMIYHA C b Zeta 2 Sporex. pasTeop
uzterstus i tirpala reikia keisti dazniau. Jei naudojamas itin kietas vanduo, jpilkite daugiau 3anasa CTabuIHOCTTa Ci B Ha efHa ceamuua HO aKo Ce U3M0n3Ba 32 Ha ronsim 6poit
,,Zeta 1 ultrat kol tirpalas: tapsskaldrus WHCTPYMEHTV Wit Ha CUHO 3aMbPCEHI C KDBB, CIOHKA W Op! TBA UHCTPYMeHTH, TpAGBa Aa Ce MoZIMeHA No-uecTo. 3a
';'“‘“m' ymo s3lyge V3KIIOUUTENHO TBLPAY BOAY YBENUeTe A03UPAHETO Ha zeta 1 YNTpa GUHO 3a NI0Ny4aBaHETO Ha YCT PasTBop.
S " Iiﬁk o [, Naudokite JenosuAKace
geralventlll j Uzd tindaikykite vésioj jevietoje. Nedideli ikeitimas igkil To3u npoAyKT € pey paTopu ¢ HO C CTapapT 3a Gesonac-
is sklindant natirali kenkiantis gaminio kokybei. Jei naudojamas itin kietas vanduo, pilkite daugiau, Zeta 1 HocT. jiTe npeAnasHi pbKanum Pa6orere B 06, [€ i 0naKoBKa
ultra”, kol lupalaslapsskaldru& La|kyt| atokmu nuosil atvirosliep: Sty pavirsiy. Nerakyti. Ha XNa/IHO U CyX0 MACTO. EBeHTyanHu Manki pasuki B apomamzwpaue‘m e [T/ Ha HANUYMETO HA NPUPOLHI ApOMATHt U He
Atsargumo priemonés: BAWAAT Ha KONMYECTBOTO Ha NPOYKTA. yBenu! eta 1ynTpa duHo
[Sskalaukite i iSvalykite sterilizavimo dubenj, kuriame buvo gaminamas skiedinys, ir jberkite, Zeta 1 Uttra”. Nemaisykite , Zeta1 Ultra" Ha uwcT pastop. [ PU/OTKDHT MNambK/ TI0BBPXHOCTH. 3a6paneno.
su kitais dezinfektantais, ypac su produktais, kuriuose yra aldehidy (formaldehido, gliutaraldehido, gliksolio ir pan.), kurie dazo ir kai TpeanasHm MepKu:
kuriais atvejais rausva spalva pavercia ruda. Venkite salycio su citratais, jodidais, nitratais, permanganatais, vandenilio peroksidu r kitais W novucTere 3 C 6ana npeau Ha Zeta 1 Ultra. He cvecgaifte

dezinfektantais (detergentais). Marl¢ ir vata mazina, Zeta 1 Ultra" paveikumg.

HU - Dezinfi cijens i deterdzent za kirurske i rotirajuce instrumente.

Zeta1U\trajekancentnramdezmﬁc||en5|deterdzempotpunogSpektrahezaldehlda, ipremljeni testiran u skladu s novim uskladeni
europskim dezinfekeji. Zeta 1 Uttra je namijenjen za iscenje i visoku razinu dezinfekeije loskih kirurskih i rotirajucih
instrumenata, ukfjucujuciione najﬁ nue skalpell, klijesta, pincete, busilice, zrcala, sondeitd.)

Osszetétel:

N N0l

1009 Zeta 1 Ultra tartalmaz 18 g N-(3 an-1,3-diamint, 15g b kloridot, nem ionos feliiletaktiv
anyagokat, korrdzidgatlo anyagokat, adalékanyagokat, segédanyagokat és vizet.

Hatésspektrum:

Baktericid, fungicid (beleértve Candida albicans és Aspergillus niger), mikobaktericid (beleértve tuberkulocid), virucid (HINT, H5N1).

LV - irurdisko un rotjoso instrumentu dezinfekcijas un tiriSanas lidzeklis.

ET-Desi i aie japesuvahend iurgistle ning picrecteli
Zeta 1 Ultra on laia toi i iv pesulahus, mis on valmistatud ja tesmud vastavalt

Teta 1 Ultra ¢ apyrvt Ae3uHAeKLMOHHU CPeACTBa, 0C06eHO C POAYKTH, KOUTO ChiTbPKall anfiexiau ($opmangexas, myrapaniexia,
TAMoKcan u Ap.). Tosa Moxe fia P03080 /10 Kady n: yraiika. He gonyckaiite KOHTaKT C LTparw,
fioAnaw, HuTpaTy, BOAOPO/IEH MPEKIIC 1 ApyrH peac npenapatt. Mapaute u namyksr
OrpaHiYaBarT akTMBHOCTTa Ha Zeta 1 Ultra.

Euroopa uutele ihtlustatud desinfektsioonistandarditele. Zeta 1 Ultra on maeldud kirurgilste ja pddrlevate i fe, kaasa ar-
kdige tundlikumat tiiipi instrumentide (skalpellide, tangide, pintsettide, puuriotsi I k
o -

peeglite, sondide jne) iseks ja

100 g Ieta 1 Ultratswsa\dah 18g 3-aminopropiiiil-dodekiiil-1,3-propaandiamiini, 15 g alkiliil-bensiiil-dimetiiilammooniumkoriidi,
ivseid aineid, korrosiooni inhibiitoreid, lisaaineid, abiaineid ja vett.

Zeta 1 Ultrairaldehidus nesatuross, koncentréts Siidums a plasu darbibas spektru; tas izgatavots un parbaudit
saskana ar jaunakajiem f i Eiropas standarti amechauzdeszekcuu ZetalUltra|rparedzetsklrurglskounrotejoso

instrumentu, tostarp vissmalkako instrumentu (skalpelu, knaiblu, pincesu, urbju, spogulu, zonzu u.c.), tirianai i augsta

imeni. Koostis.
Sastavs:

1009 Zeta 1 Ultra satur 18 3- aminopropil-dodecilaminu-1,3- propandiamina, 15 g alkilbenzildimetilamonija hlorida, nejonu virsmak-

tivas vielas, korozijas inhibitorus, piedevas, paligvielas un lidz 100 g ddeni. Toime ulatus.
Darbibas spektrs:

Bakteritsiidne, fungitsiidne (kaasa arvatud Candida albicans, Aspergillus niger), miikobakterite (kaasa arvatud tuberkulotsiidne toime),
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INSTRUMENTS

DISINFECTANT AND CLEANER
FOR SURGICAL AND ROTATING INSTRUMENTS

CONCENTRATED

USE AT 1%

Bactericidal: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Fungicidal: EN 13624, EN 14562 (C. albicans, A. niger)
Mycobactericidal, including tuberculocidal: EN 14348, EN 14563
(M. terrae, M. avium)

Virucidal: EN 14476 (tested on Poliovirus, Adenovirus, including HIV,
HBV, HCV, HIN1, H5N1, all human and animal type A influenza viruses) g\
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Ieta1Ultra
Disinfecting efficiency and conditions of use of Zeta 1 Ultra

EN - Disinfectant and cleaner for surgical and rotating instruments.
Ieta 1 Ultra is an aldehyde-free concentrated disinfectant and cleaner, prepared and tested in compliance with new harmonised
Eurapean disinfection regulations. Zeta 1 Ultra has been designed for the leaning and high-level disinfection of surgical and rotating

at 35°C reduces contact time by 15 minutes. Rinse

with cold chemical sterilisation with

IT - Disinfettante e detergente per strumenti chirurgici e rotanti.
Zeta 1 Ultra é un disinfettante e detergente concentrato privo di aldeidi a spettro completo, messo a punto e testato secondo le nuove
norme armonizzate europee sulla disinfezione. Zeta 1 Uttra & adatto per la pulizia e la disinfezione ad alto livello dello strumentario
odontoiatrico chirurgico e rotante, compresi i piu’delicati bisturi, pinze, pinzette, frese, specchietti, sonde, etc).
Composizione:
100 diZeta 1 Ulty gono 18.g i3 15 g di alchil-benzil-dimetil ammonio cloruro,
tensioattivi non ionici, agenti inibenti di corrosione, additivi, ausiliari ed acqua g.b.a 100.
Spettro d'azione:
Battericida, fungicida (induse Candida albicans e Aspergillus niger), micobattericida (incluso tubercolicida), virucida (incluso HIN1,
H5N1). Attivita in sospensione e di superficie, testata secondo le norme EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563.
Ativita virucida testata secondo la norma EN14476.
Uso:
Zeta 1 Ultra copre lo spettro completo d'azione in 1 ora quando utilizzato all'1% (utilizzare il serbatoio graduato del flacone per do-
sare 10 ml di Zeta 1 Ultra da aggiungere per ogni litro d‘acqua) a temperatura ambiente. Lutilizzo in apparecchi ad ultrasuoni a
35°C permette di ridurre il tempo di contatto a 15 minuti. Sdiacquare gli strumenti disinfettati con acqua corrente, asciugare, quindi
procedere con la sterilizazione in autodlave o chimica a freddo con Zeta 2 Sporex. La soluzione preparata rimane stabile al massimo
per una settimana, ma se utlllzzata perla disinfezione di un numero elevato di strumenti, o mumentl particolarmente contaminati
dasangue, saliva o tessuti organici, sostituire [a soluzione Peracque particol ladose dizeta
1 ultra fino ad ottenere una soluzione limpida.

A

il-dodecil-1,3 i

1 q
Il prodotto & destinato allimpiego da parte di operatori qualificati, con conoscenza delle dovute norme di sicurezza. Utilizzare guanti
protettivi. Operare in locali ben aerati. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco e allasciutto. Eventualilievi differenze di profu-
mazione sono dovute alla presenza di fragranze naturali e non pregiudicano la qualita del prodotto. Per acque particolarmente dure
aumentare la dose di Zeta 1 Ultra fino ad ottenere una soluzione limpida. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/
superficiriscaldate. Non fumare,

Precauzioni:

Sciacquare e pulire la vaschetta per diluizione prima di introdurre Zeta 1 Ultra. Non mescolare Zeta 1 Ultra con altri disinfettanti, in
particolar modo prodotti contenenti aldeidi (formaldeide, glutaraldeide, gliossale, etc.), che possono causare [a formazione di pre(l—

with blood, saliva or organic materials, then replace the solution frequently. For particularly

ina cool dry place. Any slight difference in the perfume is due to the

Micro-organisms EU Standard Norms Concentration | Contact time including the most delicate types (scalpels, pliers, tweezers, burs, mirrors, probes, etc).
Bacteria I Composition:
. EN13727 tivity 0,5% 15 It . . - " . .
- Eme;:x‘uz(us hirae (suspension actity minues 100 g of Zeta 1 Ultra contain 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1.3- propanediamine, 15 g alkyl-benzyl-dimethyl ammonium chloride,
- Staphylococcus aureus ivi 1% 30 minutes non-ionic surfactants, ion inhibitors, additives, auxiliaries and water to 100
) h EN 14651 (surface activity) on-ionic surfactants, corrosior ors, additives, auxiliaries and water to 100 .
Pseudomonas aeruginosa 2% 15 minutes Range of action:
Yeasts EN 13624 (suspension activity) 0,5% 15 minutes Bactericidal, fungicidal (including Candida albicans, Aspergillus niger), mycobactericidal (including tuberculocidal), virucidal (HN1,
 Candida albicans H5N1). Suspension and surface activity, tested in accordance with EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Viru-
EN 14562 (surface activity) 0,5% 15 minutes cidal activity tested in accordance with EN14476.
N 13624 (suspension actvty) T 30minutes e oni i
Fungi P ) 2% 15 minutes Zeta 1 Ultra covers a complete range of action in 1 hour when used at 1% (use the dispenser cap to measure 10 ml of Zeta 1 Ultra
- Aspergillus niger EN 14562 (surface activi 1% 60 minutes for each litre of water) at room The use of i
(surfaceactivity 2% 30 minutes disinfected derrunning water, dry and th dwithautocl il
Mycobacterium tubercolosis EN 14348 (suspension activity) 0,5% 15 minutes Zeta 2Sporex. The prepared solmmn remains stable for a week (maximum), but if used to disinfect a high quantity of instruments or
- Mycobacterium terrae 5% omi particularly
(M. tuberculosis) EN 14563 (surface activity) e 5 m:{: hard waters increase the dose of zeta 1 ultra until a clear solution is obtained.
— - Wamings, precautions and conservation conditions:

Complete EN 14348 (suspension activity) 0,5% 15 minutes This product has been designed for use by qualified operators with knowledge of the required safety standards. Use protective gloves.
- Mycobacterium avium N 14653 (surface activty) 0,5% 60 minutes Operate in well- areas. Store I_he d .‘ ta ) )

) 2% 15 minutes presence of natural fragrances and does not jeopardise quality of the product. For particularly hard waters increase the dose of Zeta 1
Viruses 1% (“clean”) 15 minutes Ultra untila clear solution is obtained. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking.
~Poliovi 1% (“dirty”) 60 minutes Precautions:

olovirus EN 14476 2% (‘dirty") 15 minutes ; . ; ; ; i i i

- Adenovirus 1% (“dean’) 1 minute Rinse and clean the bath used for dilution before introducing Zeta 1 Ultra. Do not mix Zeta 1 Ultra with any other disinfectants, in
-HIN1 (influenza A) 1% (“dirty") 5 minutes particular with products containing aldehydes (formaldehyde, glutaraldehyde, glyoxal, etc.), which may cause the formation of pink

orbrown coloured precipitate. Avoid contact with citrates, iodides, nitrates, permanganates, hydrogen peroxide and other disinfect-
ants/detergents. Gauze and cotton reduce Zeta 1 Ultra activity.

FR- Désinfectant et nettoyant pour hirurgicaux et rotatifs.

Ieta 1 Ultra est un désinfectant et nettoyant concentré sans aldéhydes a spectre complet, mis au point et testé selon les nouvelles
normes harmonisées européennes sur la désinfection. Zeta 1 Ultra est indiqué pour le nettoyage et la désinfection de haut niveau des
instruments chirurgicaux et rotatifs dentaires, y compris les plus délicats (bistouris, daviers, précelles, fraises, miroirs, sondes, etc.)
Composition:

ES - Desinfectante y detergente para instrumentos quirdrgicos y rotativos.
Ieta 1 Ultra es un desinfec dosin aldehid uncampod

pleto, puesto a puntoy probado

y detergent

Den Behaller zurVerdunnung vordem Einfiillen von Zeta 1 Ultra ausspulen und remlgen Zeta 1 Uhra nlcht mitanderen Desinfek-
mit aldehydhaltigen Produkten (F dehyd, Glyoxal, usw.), da dies zu

en base a a5 nuevas normas armonizadas europeas sobr la desinfeccion. eta 1 Ul es apto para I limpieza y la desin benen bisbraunen Verfart u[‘d bscheidungen fihrt. Den Kontakt it Citraten, lodiden, Nitraten, Permanganaten,
de alto nivel de los instrumentos odontoldgicos quirirgicos y rotativos, incluidos los mds delicados (bisturis, alicates, pinzas, fresas, und onstigen vermeiden. Gaze und Watte verringern die Wirksamkeit von
espejos, sondas, etc.). ZetaUltra.

Composicion:

100 g de Zeta 1 Ultra contienen 18 g di 3-aminopropil-dodecil-1,3-propandiamina, 15 g de alquil-bencil-dimetil amonio cloruro, PT - Desi detergente para cirtrgicos e rotativos.

tensioactivos no dnicos, agentes inhibidores de corrosidn, aditivos, y agua sufidente para alcanzar los 100. 0Zeta 1 Ultra é um desinfetante e detergente concentrado isento de aldeidos, de largo espectro, preparado e testado segundo as
Campo de accion: novas normas harmonizadas europeias sobre desinfecdo. 0 Zeta 1 Ultra destina-se a limpeza e desinfecao de alto nivel dos instru-

Bactericida, fungicida (incluidas Candida albicans y Aspergillus niger), micobactericida (incluso tuberculicida), virucida (HINT, H5N1).
Ensayo de suspension y de superficie, probado sequn las normas EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Activi-
dad virucida probada sequn la norma EN14476.

s0:

Teta 1Ultra cubre el campo completo de accion en 1hora utilizado al 1% (utilice el dispensador graduado del frasco para dosificar 10
ml diZeta 1 Ultra por cada litro de agua) a temperatura ambiente. La utilizacion en aparatos de ultrasonidos a 35°C disminuye
el tiempo de contacto a 15 minutos. Enjuague los instrumentos desinfectados con agua corriente, séquelos y haga la esterilizacion
en autoclave o quimica en frio con Zeta 2 Sporex. La solucidn preparada permanece estable como méximo una semana, pero si se
utiliza para desinfectar un nimero elevado de i odei especialmente iinados con sangre, saliva o

mentos ortoddnticos cirtirgicos e rotativos, incluindo os mais delicados (bisturis, alicates, pingas, brocas, espelhos, sondas, etc.).
Composicao:

100 gdeZeta 1 Ultra contém 18 g de 3 pil dodecil-1, 15 g de cloreto de alquil benzil dimetil amdnio,
tensioactivos ndo-idnicos, agentes inibidores de corroso, aditivos, auxiliares e agua .b. a 100.

Espectro de acgdo:

Bactericida, fungicida (incluindo Candida albicans e Aspergillus niger), microbactericida (incluindo tiberculicida), virucida (HIN1,
H5N1). Actividade em suspensdo e de superficie, testada sequndo as normas EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562,
EN14563. Actividade virucida testada segundo a norma EN14476.

Utilizaao:

tejidos organicos, cambie [a solucion con frecuencia. Para agua particularmente dura, aumente la dosis de zeta 1 ultra hasta obte
una solucién limpida.
i d

cualificados y en conocii

P J
El producto ha de ser usado por de las normas pertinentes de sequridad. Utilice guantes
de proteccién. Trabaje en local Conserve el producto bien cerrado, en un lugar frescoy seco. Cual-
quier leve diferencia en el perfume se debe a la presencia de fragancias naturales y no perjudica la calidad del producto. Para aguas
especialmente duras aumente la dosis de Zeta 1 Ultra hasta obtenir una solucion limpida. Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
Precauciones:
Enjuague y limpie la bandeja de dilucidn antes de echar Zeta 1 Ultra. No mezcle Zeta 1 Ultra con otros desinfectantes y, en particular,
con productos que contengan aldehidos (formaldehidos, glutaraldehidos, glioxal, etc) que comportan la formacion de colores y
precipitados de rosa a marrdn. Evite el contacto con citratos, yoduros, nitratos, permanganatos, perdxido de hidrdgeno y otros desin-
fec Gasas y algodan disminuyen la actividad de Zeta 1 Utra.

DE -Desinfektions- und Reinigungsmittel fiir chirurgische und rotierende Instrumente.
Tetal Ultra |st eln aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungskonzentrat mit komplettem Wirkungsspektrum, das nach den

100 g de Zeta 1 Ultra contiennent 18 g de 3-aminopropyl-dodécyl-1,3-propane diamine, 15 g chlorure dalkyl-benzyl-diméf -
monium, tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, additifs, auxiliaires et eau q.5.a 100,

Spectre dactivité:

Bactéricide, fongl(lde (y compns Candlda alh\tans et Aspergillus niger), mycobactéricide (y compris tuberculocide), virucide (HIN1,
HSN1). Activit ée selon les normes EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563.
Activité virucide testée selon la norme EN14476.

Utilisation:

Zeta 1 Ultra couvre lensemble du spectre d'activité en 1 heure quand il est utilisé a 1% (utiliser le réservoir gradué du flacon pour
doser 10 ml de Zeta 1 Ultra par litre d'eau) a température ambiante. Lutilisation dans des appareils a ultrasons a 35°C permet de
réduire e temps de contact a 15 minutes. Rincer les instruments désinfectés a leau courante, sécher, puis, si nécessaire, procéder a la
stérilisation en autoclave ou chimique & froid avec Zeta 2 Sporex . La solution préparée reste stable une semaine au maximum. Si elle
est utilisée pour la désinfection d'un grand nombre d'i iculierement contaminés par du sang, salive
ou tissus organiques, remplacer la solution fré dures il faut augmenter la dose de zeta 1
ultraafind ohtemr une solutlcn limpide.
ions et conditions d

Le prcdull doit étre utiisé par un opérateur qualifié, formés aux normes de sécurité. Porter des gants. Travailler dans des locaux
bien aérés. Conserver le produit bien fermé, dans un endroit sec et frais. Les fragrances naturelles utilisées peuvent produire un
parfum légérement différent mais elles en compromettent pas la qualité. Pour des eaux particuliérement dures, augmenter la dose
deZeta 1 Ultra afin dobtenir une solution limpide. Tenir a [écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
Ne pas fumer.

Précautions:

Rincer et nenoyer le bac de dilution avant dintroduire Zeta 1 Uhra Ne pas mélanger Zeta 1 Ultra avec dautres désinfectants, en
particulier avec des produits contenant des aldéhyd Idéhyd Idéhyde, glyoxal etc.) qui peuvent entrainer la formation

Pour des eaux parti

pitati di colore rosa o bordeaux. Evitare il contatto con citrati, ioduri, nitrati, ido diidrogeno e altri disi
detergenti. Garze e cotone riducono Iattivita di Zeta 1 Ultra.

de précipités allant du rose au bordeaux. Eviter e contact avecles citrates, iodures, nitrates, permanganates, peroxyde d hydrogéne et
autres désinfectants / détergents. Gazes et coton réduisent [action de Zeta TUltra.

neuen aischen Normen fiir die hergestellt und getestet ist. Zeta 1 Ultra eignet sich fiir die
hochwirksame Reinigung und Desinfektion des zahnarztichen chirurischen ui iums, einschlieBlich
besonders empfindlicher Instrumente (Skalpelle, Zangen, Pinzetten, Fréser, Spiegel, Sonden, usw.).

ZIusammensetzung:

100 g Zeta 1 Ultra enthalten 18 g 3-Aminopropyl-dodecyl-1,3 diamin, 15 g Alkyl-benzyl-dimethyl jumchlorid,
nicht-ionische Tenside, Korrosionsinhibitoren, Addmve Hilfsstoffe und Wasser.

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, fungizid (inklusiv Candida albicans und Aspergillus niger), mykobakterizid (inklusiv tuberkulozid), viruzid (HIN1,
H5N1). Wirksamkeit im Suspensionstest und Oberflachentest nach EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563
qeprilft. Viruzide Wirksamkeit nach EN14476 gepriift.

Gebrauch:

Zeta 1 Ultra deckt das komplette Wirkungsspektrum in T Stunde ab, wenn es 1%ig (mit dem Messbecher der Flasche 10 ml Zeta
1 Ultra dosieren und pro Liter Wasser zusetzen) bei Raumtemperatur angewandt wird. DleVerwendung in Ultraschallgeréten
bei 35°C verkilrzt die Einwirkzeit auf 15 Minuten. Die desi unter fli Wasser abspillen, trocknen
und dann im Autoklaven oder mit Zeta 2 Sporex chemisch kalt sterilisieren. Die Desinfektionslosung hat eine Standzeit von max.
einer Woche, wenn jedoch eine sehr groBe Anzahl von Instrumenten oder stark mit Blut, Speichel oder organischem Gewebe
verschmutzte Instrumente damit desinfiziert werden, muss sie hdufig gewechselt werden. Bei sehr hartem Wasser ist die Dosis
Ieta 1 Ultra zu erhdhen bis die Losung klar st.
inweil i und
Das Produkt ist fiir den Gebrauch durch fachkundige Personen bestimmt, die von den bestehenden Sicherheitsnormen Kenntnis
haben. Schutzhandschuhe tragen. In gut beliifteten Raumen verwenden. Das Produkt gut verschlossen, kiihl und trocken
aufbewahren. Eventuelle leichte Unterschiede im Duft sind auf die vorhandenen natilrlichen Duftstoffe zuriickzufiihren und be-
eintrachtigen nicht die Qualitat des Produkts. Bei sehr hartem Wasser ist die Dosis Zeta 1 Ultra zu erhdhen bis die Losung Klar ist.
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiBen Oberflichen fernhalten. Nicht rauchen.

Vorsichtsmanahmen:

0Zeta1Ultra cob il pleto de acgdo em 1hora quando utilizado a 1% (utilize a tampa graduada do frasco para medir
10 ml de Zeta 1 Ultra para 1litro de dgua) a temperatura ambiente. A utilizagdo em aparelhos de ultrasons a 35°C permite
reduzir o tempo de contacto em 15 minutos. Enxague com dgua corrente os instrumentos desinfectados, seque-os e, a sequir,
passe a sua esterilizagdo em autoclave ou quimica a frio com Zeta 2 Sporex. A solugdo preparada perrmanece estével durante uma
semana, no maximo, mas se for utilizada para desinfectar um ndmero de i elevadooui pecificamente
contaminados com sangue, saliva ou tecidos organicos, deve substituir frequentemente a solucdo. Para dguas particularmente
duras, aumentar a dose de zeta 1 ultra fino até que seja obtida uma solugdo limpida.

Avisos, precaugoes e condigdes de conservagdo:

0 produto destina-se a ser utilizado por operadores qualificados que conhegam as normas de seguranga aplicaveis. Utilize luvas
de protecgao. Opere em locais com boa ventilagao. Mantenha o produto bem fechado, em local fresco e seco. Eventuais leves
diferengas de aroma sao devidas a presena de fragrancias naturais e néo prejudicam a qualidade do produto. Para dguas particu-
larmente duras, aumentar a dose de zeta 1 ultra fino até que seja obtida uma solucao limpida. Manter afastado do calor/faisca/
chama aberta/ superficies quentes. Nao fumar.
Precaugbes:

koele en droge plaats. Eventueel lichte parfumverschillen zijn toe te schrijven aan de aanwezigheid van natuurlijke geuren en
compromitteren niet de kwaliteit van het product. Voor bijzonder hard water de dosis van Zeta 1 Ultra verhogen tot een heldere
oplossing verkregen wordt. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete opperviakken. Niet roken.

Voorzorgen:

Spoel en reinig het sterilisatiebad voor verdunning alvorens er Zeta 1 Ultra in te doen. Meng Zeta 1 Ultra niet met andere desinfec-
tantia, met name producten die aldehyden bevatten (formaldehyde, glutaraldehyde, glyoxal, etc.), wat kleuring en neerslag van
roze tot bruin kan vemcrzaken Vuorkom contact met citraten, jodiden, nitraten, permanganaten, waterstofperoxide en andere

desinfectanti dgaas en katoen verminderen de werking van Zeta 1 Ultra.

FI - Desinfiointi- ja pesuaine kirurgisille ja pydriville valineille.

Zeta 1 Ultra on aldehyditdn veteen liuotettava desinfiointi- ja pesuame Jonka tmmlntakentta on erittéin laaja. Se on valmistettu
ja testattu uusien Euroopan Unionin desinfiointia koskevien yf dien mukaisesti. Zeta 1 Ultra soveltuu ham-
mashoidon alalla kytettyjen kirurgisten seka pydrivien vlineiden puhdistukseen ja desinfiointiin. Naihin vlineisiin kuuluvat
myds kaikkein herkimmat valineet (irurginveitset, pihdit, pinsetit, porat, peilit, anturit jne.).

Ainesosat:

100 g Zeta 1 Ultra tuotetta sisdltda 18 g 3 aminoprolyyli-dodecil-1,3 ia, 159 alkyyh dimetyyli-bentsyyli ammo-
niumkloridia, fonittomia pinta-aktiivisia aineita, ruoneenestoameﬁa lisdaineita, tayteaineita ja vettd.

Toimintakentté:

Bakteereitaja sienia tappava (Candida albicans, Aspergillus niger mukaan lukien) mykobakteereja tappava (tuberkuloosi mukaan
lukien), viruksia tappava (HIN1, H3N1). Vaikutus suspensiossa ja pinnoilla, testattu standardien EN13727, EN13624, EN14348,
EN14561, EN14562, EN14563 mukaisesti. Viruksia tappava vaikutus testattu standardin EN14476 mukaisesti.

Kaytto:

Ieta 1 Ultra kattaa kaikki toimintakentdt 1 tunnin kuluessa silloin, kun sité kéytetadn 1% vahvuisena (kdytd pullon korkkia, jon-
ka avulla voit mitata 10 ml Zeta 1 Ultra liuosta/jokaista vesilitraa kohden) huoneen lamptilassa. Kaytto ultradanilaitteissa
35°C:ssa mahdollistaa kosketusajan vahentamisen 15 minuutilla. Huuhtele desinfioidut valineet huolellisesti juoksevan veden
alla, kuivaa ne ja suorita sterilointi autoklaavissa tai kemiallisesti Zeta 2 Sporex ainetta kayttamalla. Valmistettu aine pysyy sta-
biilina jopa viikon ajan, mutta mikdli sita kdytetadn suuren valineméaran tai erittdin likaisten (veri, sylki tai muut orgaaniset
materiaalit) vlineiden desinfiointiin, vaihda se usein. Jos kyseessa on erityisen kova vesi, lisad zeta 1:n annostusta, kunnes liuos
muuttuu kirkkaaksi.

Huomioita, varoituksia ja séilytys:

Tuotetta saavat kyttaa ainoastaan ammattihenkildt, jotka tuntevat aineen kéyttoon liittyvat turvastandardit. Kaytd suojahan-
sikkaita. Varmista, ineen kayttopaikan ilmastointi on riittavan hyva. Séilytd tuote suljettuna viiledssd ja kuivassa

Enxague e limpe o recipiente para diluigao antes de introduzir Zeta 1 Ultra. Nao misture Zeta 1 Ultra com outros d
especialmente produtos que contenham aldeidos (formaldeido, glutaraldeido, glioxal, etc.), que podem causar a formagéo de
precipitados de cor rosa ou bordeaux. Evite o contacto com citratos, iodetos, nitratos, permanganatos, perdxido de hidrogénio e
outros desinfetantes/detergentes. A gaze e 0 algodao reduzem a atividade de zeta 1 Ultra.

NL - Desinfectans en reinigi | voor chirurgische en roterendei

Zeta 1 Ultra is een aldehydevrij geconcentreerd desinfectans en reinigi met een breed trum, dat bereid
en getest is volgens de nieuwe geharmoniseerde Europese normen inzake desinfectie. Zeta 1 Ultra is geschikt voor het reinigen
en het desinfecteren op hoog niveau van chirurgische en roterende instrumenten gebruikt door tandartsen, inclusief de meest
delicate instrumenten (bistouri’s, tangen, pincetten, tandboren, spiegels, sondes, etc.).

Samenstelling:

100gZeta 1 Ultra bevat 18 g3 I-dodecyl-1,3 fiamine, 15 g alkyl-benzyl-dimethy! iumchloride, niet-
ionische oppervlakte-actieve stoffen, anti additieven, hulpstoffen en water.

Werkingsspectrum:

Bactericide, fungicide (inclusief Candida albicans en Aspergillus niger), mycobactericide (inclusief tuberculocide), virucide (HIN1,
H5N1). Suspensie- en oppervlakteactiviteit, getest volgens de normen EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562,
EN14563. Virucide-activiteit getest volgens de norm EN14476.

Gebruik:

oKkAnpd vepd auéijote ) Sodohoyia Tou zeta 1 ultra péypic dtou amokijoete éva kabapé Sidhupa.

ﬂpozl&nnou']uzlg pévpa npoqu')ln{q( Kat 6uvBiiKeC ﬁmn']pl]on(

To mpoiv mpoopiCerar ia yprion am e€eidxcupévo Moot iou yvuapiCe Toug avaykaioug Kavoveg aopaleiag. Xpnayporoieite
nipootatevtikd ydvria. Epyadeote o€ kahd agpi{opevo X@po. Alampeite 1o mpoidv kakd KAelojiévo, o€ poaepd Kal aTeyvd Yipo.
Toydv hagppéc 6|aq>oponomuag 0 upwua ogefoviat 0TV TIapouoia QUOKY ATV TIow v smﬂupuvouv m nmornru 0

lasningen ofta om den anvéinds fr desinfektionen av ett hgt antal instrument, eller instrument som sérskilt fororenats med blod,
saliv eller organiska vavnader. For speciellt hart vatten, oka dosen av zeta 1 ultra tills en klar [6sning uppnas.

Vamingar, forsiktighetsétgarder och forvaringsvillkor:

Produkten ska anvandas av kvalificerade operatorer som kanner till de gallande Anvand skyddsh
Arbeta i val ventilerade omraden. Firvara produkten vl tillsluten, pa en sval och torr plats. Smare variationer i doft beror pé

Tipoidvoc. yiatouzeta 1 ultra péxpig: joete éva
ezppomm/umvﬂnpxdyupvec tp)\ovzc/ezpuzc smtpuvzls( Mnv kamviere.
Mpoguhdgerc:

Zemhévete kat kaBapiCere ) Nekavn yia T Sidhvon mpwv my mpoabirikn Tou Zeta 1 Ultra. My avayieiyviete to Zeta 1 Ultra pe dba
amoNupavTIKd Kat E10IKGTEP e MpoiovTa mou nspl&'xouv a\deiideg (popardelidn, yhoutapahdeidn, yluogdhn ki), ta omoia popei
va npom)\euouv (] a)(nuunuuo 1(npdTwv ypapatog po(n HnopTo. Anoowm TV N i KTpiKd, 10i1a, vitpikd, uneppayya-
VK, unep T Ul 6. Ot yaCec kat o BapBak peivouy ) Spdon Tou Zeta 1 Ultra.

oy i

forekomstav g doftamnen och paverkari duktens kvalitet. For speciellt hart vatten, ka dosen av zeta 1 ultratills en klar
Idsning uppnas. Far inte utséitas for varme/gnistor/dppen laga/ heta ytor. Rakning forbjuden.

Forsiktighetsatgarder:

Skdlj och gor rent karet for utspadningen innan Zeta 1 Ultra laggs till. Blanda inte Zeta 1 Ultramed andra desinfektionsmedel, speciellt
produkter som innehaller aldehyder (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal, osv.) som orsakar en férgning och precipitat frén rosa till
brunt. Undvik kontakt med citrater, iodider, nitrater, permanganater, hydrogen peroxid och andra desinfektions-/rengdringsmedel.
Bandage och bomull minskar den verkan som Zeta 1 Ultra har.

DA - Desinficerings- og rengonngsmlddel il kirurgiske og roterende instrumenter.

Zeta 1 Ultra er et k fesi 0g Jdel uden aldehyder med mange anvendelsesmuligheder, der er
blevet udviklet og testet malge de seneste europzziske f de standarder pa desi adet. Zeta 1 Ultra er velegnet
til rengaring g desinfektion pé hojt niveau af kirurgiske og roterende tandlaegelnstrumenler, inklusiv de mest falsomme (irurgisk
kniv, tang, pincet, fraesere, spejle, sonder, osv).

Sammensztning:

10092&ta 1 U\tra |ndeho\der189 3 dode: yI 13 diamin, 15 g alkyl-benzyl-dimethyl i id, ikke-
stoffer, inhibi hjeelpestoff ogvandeﬁerbehovoptll 100.

Anvendelsesmullgheder

SL - Razkuziloin istilo za operacijske in rotacijske instrumente.

Zeta 1 Ultraje koncentrirano razkuzilo in cistilo s kompletnim spektrom delovanja, brez ih aldehidov, izdelanoin

v skladu z novimi harmoniziranimi evropskimi predpisi na podroGju razkuzevanja. Razkuzilo Zeta 1 Ultra je primerno Zavisokoka-
kovostno ciscenje in razkuzevanje vseh vrst operacijskih in rotacijskih instrumentov v zobozdravstvu, vkljucno z najbolj obcutljivimi
(skalpeli, klesce, pincete, vrtalni svedri, ogledalca, sonde, itd.)

Sestava:

100 g Zeta 1 Uttra vsebujejo: 18 g 3-aminopropil-dodecil-1.3- propandiamin, 15 g alkil-benzil-dimetil-amonijev klorid, neionski
surfaktanti, dodatki in pomozne sestavine, voda.

Spekter delovanja:

(inklusiv Candida albicans og Asp

dreebende), irusdraebende (HINT, H5N1). Virkning ved suspension og pa overﬂade leﬂe! |falge standardermne EN137Z7 EN136Z4

EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Virusdraebende virkning testet ifalge standarden EN14476.

Brugsanvisninger:

Zeta 1 Uttra sikrer fuld virkning i labet af 1 time i koncentrationen 1% (anvend flaskens beholder med gradinddeling for at tilszette

10ml Zeta 1 Ultra pr.liter vand) ved Ved anvendelse i ved 35°Ckan kontakttiden nedsaettes til

15 minutter. Skyl de desinficerede instrumenter med postevand, tar dem og pabgeynd autoklavesterilisering eller kold kemisk steri-

Ilienng med ZetaZ Sporex. Den tilberedte oplasning forbliver stabil i hojst én uge, men hvis den anvendes til desinficering af mange
elleri dererslemt ineret med blod, spyt eller organiste veev, skal oplasningen erstattes hyppigt. For

spedielt hardt vand skal man forage dosisen af zeta 1 ultra indtil man opnér en klar oplasning.

Advarsler, forholdsregler og opbevaringsforhold:

Produktet md udelukkende anvendes af operatarer, der rader over den fomadne kompetence og har kendskab til de geeldende sik-

Anvend Arhejd pé steder med god udluftning. Opbevar produktet pé et lukket, keligt,
tort sted. Eventuelle mindre forskelle i parfumeringen begrundes tilstedevaerelse af naturlige dufte og de forringer ikke produktets
kvallter_ Far spenelt hardt vand skal man forage dosisen af zeta 1 ultra indtil man opnar en klar oplasning. Holdes veek fra varme/

paikassa. Mak iset tuoksuerot johtuvat Ilisista hajusteista eivéitka ne vaikuta tuotteen laatuun. Jos kyseessa on
erityisen kova vesi, lisé zeta 1:n annostusta, kunnes liuos muuttuu kirkkaaksi. Suojaa limmolté/kipindilta/avotulelta/kuumilta
pinnoilta. Tupakointi kelletty.

Varoituksia:

Huuhtele ja puhdista aineen liuottamiseen kaytettav allas ennen kuin kaadat Zeta 1 Ultra aineen 5||hen Al sekoita Zeta 1 Ultra
ainetta muiden desinfiointiaineiden kanssa varsinkaan silloin, jos ne siséltavat aldehydqa i, glyok-

saall Jne) joka aiheuttaa varin muuttumista. Joissakin tapauksessa vari muuttuu punaisen- ruskeak5| Varmlsta ettei alne joudu

traattien, jodidien, nitraattien, P tai muiden d p
kanssa. Harsot ja pumpull heikentavat Zeta 1 Ultra aineen vikutusta.
EL - AmohupavTikd kat oy Gkl 6peva gpyaheia

ToZeta 1 Ultra eivan éva uuunuwwusvo anohuplavtikd Kat kaBapioikd mipou pdapiatog Xwpic ahdelidec, To omoio pehetriBnke kat
SoKIpdoTrKe OUpPWVa He Ta Véa evappoviopéva eupwnaikd npomnu yia Ty ano)\upuvon ToZetal Uhra avul Katdhnho yatov
KaBupmpo Kat Ty anoAopavon upnod emmédou Twy Kat Y

vopévev Twv mhéov evaioBtwv (vwotépta, hapidec, Tomidec, ppéle, KﬂSp{meKm KaBetrpeq K)\n ).

TovBeon:

10092eta1Ultranspls)(ouvwgdl juvorp dwdexulo-13 Slayivn, 159 ] (\wPLOUKO appcd
Vio, | lovikd Taotevepyd, avaotaktikou mapdyovteg T idBpuwon, mpooBeta, éxdoxa katvepd éug 1a 100.

‘Dﬂupﬂ pnonc

Zeta 1 Ultradekt het complete werkingsspectrum in 1uur wanneer gebruikt in 1%- ie (gebruik de di dopvan de
flacon om 10 ml Zeta 1 Ultra te doseren voor elke liter water) op kamer Het gebruik van ul op
35°Cstaat een afname van de contacttijd van 15 minuten toe. Spoel de gedesinfecteerde instrumenten onder stromend water af
droog ze en steriliseer ze vervolgens in de autoclaaf of d.m.v. koude chemische sterilisatie met Zeta 2 Sporex. De bereide oplossing
blijft maximaal één week stabiel, maar als zij gebruikt wordt voor de desinfectie van een groot aantal instrumenten of instrumen-
ten die bijzonder sterk gecontamineerd zijn met bloed, speeksel of organisch weefsel, moet zj frequenter ververst worden. Voor
bijzonder hard water de dosis van zeta 1ultra verhogen tot een heldere oplossing verkregen wordt.

Het product is bestemd voor gebruik door gekwallﬁ(eerde operatoren, met kennis van de vereiste veiligheidsvoorschriften. Ge-
bruik besc Gaing imtes te werk. Bewaar het product goed afgesloten op een

pévwv Twv Candida albicans kau Aspergillus niger), jukpoBioktévo (kat upiatio-
KT0v0), 10KTOVO (H1N1 HSN1). Apdon o€ didhupa Kar empavelaki, Sokiaopévn katd Ta mpotuna EN13727, EN13624, EN14348,
EN14561, EN14562, EN14563. loktovog Gpdon okiaapiévn katd to mpéturo EN14476.

Xprion:

1 Bepplokpacia mepiaMovtog To Zeta 1 Ultra kahuet To mhipeg @dopia Spdang oe 1 pa, 6tav ypnotponoteitat o€ didhuyia 1%
(xpnotomouote To dlaBabpuayévo oyeio T pidAng yia T Sodopétpnan 10 mi Zeta 1 Ultra yia mpooBiikn o€ kdBe Aitpo vepol).
H xprion ouokev@v umeprywv atoug 35°C emtpénel ) peiwon) Tou Ypdvou enagric ota 15 Nemrd. Zemhbvere ta epyaleia petd Ty
amoNdyavon) e TPEXOUEVO VEPO, OKOUTTIOTE Ta Kal 0T GUVEXELQ amooTelpiate Ta ae KAiBavo r e Xk v Yuype anooTeipwon je
Ieta 2 Sporex. To didhupia mapayiéver o1aBepd éw piia eopdada, akhd, edv ypnotptonomnBei yia my amohopavon peydhou apipod
epyaheiwv 1) dlaitepa pohuapévav epyakeiv pe aipa, adMo 1) opyavikoU (oTolc, mpémet va avtikabiotata auyvd. Na iaitepa

der. Rygning forbudt.

Fnrholdsregler

Skyl og rens karret til fortynding, for der haeldes Zeta 1 Ultra i. Undlad at blande Zeta 1 Ultra med andre desinficeringsmidler, isaer
produkter, der indeholder aldehyder (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal, osv.), som kan medfare dannelse af lyseradt eller brunt
preeipitat. Undgé kontakt med citrater, jodider, nitrater, p id og andre desi - 0g rensemidler.
Gaze og bomuld forringer Zeta 1 Ultras virkning.

SV - Desinfeki h rengri del for kirurgsk "roterande‘mstrumenr.
Zeta 1 Ultra ér ett desinfektions- och utan aldehyder med en bred aktionsradie, forberett och testat
enligt de nya fe europeiska standardema ifré fesinfektion. Zeta 1 Ultra har formgetts for en desinfektion och

ga om
rengdring pa hog niva av kIngISka och roterande tandlakarinstrument, inklusive de mest delikata (skalpell, tanger, pincetter, borr,
speglar, sonder, osv.)

Sammanséttning:

100 g Zeta 1 Ultra innehaller 18gd| i I-dodecyl-1,3 diamin, 15 g alkyl-bensyl-dimetyl i id, icke-
jonisk ytaktiva dmnen, korrossi del, hjalpa htillrécklig méngd vatten pa 100.

Aktionsradie:

Baktericid, fungicid (inklusive Candida albicans och Aspergillus niger), mykobaktericid (inklusive tuberculocid), virucid (HIN1, H5N1).
Ytaktivitet och aktivitet  suspension, testat enliqt standarderna EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Virucid
aktivitet testad enliqt standarden EN14476.

Anvindning:
Zeta 1 Ultra tacker den kompletta aktionsradien pa 1 timma d det anvands med 1% (anvand ﬂaskans dosenngshatt for att méta
10 ml Zeta 1 Ultra som ska laggas till i varje liter vatten) i P En 135°C gor att

kontakttiden kan minskas tll 15 minuter. Skilj de desinfekterade instrumenten med nnnande vanen, torkaav och gdr en sterilisering
iautoklav eller en kall kemisk sterilisering med Zeta 2 Sporex. Den forberedda ldsningen forblir stabil hdgst i en vecka, men byt ut

Je iciden, fungiciden (vkfjucno s Candido albicans in Aspergillus niger), mikobaktericiden (vkljucno s tuberkolicidom), viruci-
den (HIN1, H5N1). Ucinkovitost na kulturi v suspenziji in na stekelcu, preizkusena v skladu s predpisi EN13727, EN13624, EN14348,
EN14561, EN14562, EN14563. Virucidno delovanje testirano v skladu s predpisom EN14476.

Uporaba:
Ieta 1 Ultra pokriva celoten spekter delovanja v 1 uri, Ce se uporabljav 1% koncemra(ul (s pomogjo odmemega pokrovcka na stekle—
nicki odmerite 10 ml izdelka Zeta 1 Ultra na vsak liter vode) na sobni Zuporabo opreme pri

35°Cse kontaktni as skrajsa na 15 minut. OpIakmte razkuzene instrumente s tekoo vodo possite, nato stenlmrajte zavtoklavira-

njemalis hlad bz uporabo izdelka Zeta 2 Sporex. Pripravljena raztopi Centeden, ce pajo
uporabljate za je velke kolicne ns v aliing ki s0 posebej mocno kontaminirani s krvjo, slino ali organ-
skimitkivi,joje potrebr jati pogosteje. Pri trsi vodi povecajte dozo »ultra fine Zeta 1«, s cemer boste dosegli prozomost raztopine.
Opozorila, prewdnnstm ukrepl in pognjl 7 shranjevame

lzdelek ahk blj je kije jeno zvsemi potrebnimi i ukrey jajte zascitne

repl.
rokavice. Pmston, kjel seizdelek upnvahl]a, mora]o bm dobro zraceni. Dobro zaprt izdelke shranjujte na hladnem in suhem
mestu. Morebitna raznolikost vonjave povzrocajo naravne snovi, ki so prisotne v izdelku a ne Skodijo njegovi kakovosti. Pri trsi vodi
povecajte dozo «ultra fine Zeta 1», s cemer boste dosegli prozomost raztopine. Hraniti loceno od vrocine/isker/odprtega ognja/ vrocih
povrsin. Kajenje prepovedano.
Previdnostni ukrepi:
Pred uporabo izdelka Zeta 1 Ultra oplaknite in odistite posodo za redcenje kjer boste pnpravljall raztopino. Ne mesajte |zde|ka Zeta 1

War B npu 35°C n03BONAT CHU3UTH BPeMS KOHTAKTa [0 15 MUHyT.

Mpombitb TPYMeEHTbI 110 NP i1, BbICYLUMT, MPUCTYMUTL K CTEPUAM3ALIMH B aBTOKNABE Wik

XONOZJHOM XUMUYECKOI CTEpUUA3aLIMY € NOMOLLIbIO Zeta 2 Sporex. lpuroToBneHKbiii pacTBop 0CTAeTCA CTaGMNbHBIM B TeueHue

HeJIeny, HO B C1yuae ero Conb30BaHIA [1A AE3MHAEKLUM GOMIbLIOT KONMYECTBA HCTYMEHTOB WM UHCTPYMEHTOB CUIbHO

3arPA3HEHHbIX KPOBIO, CTHOHOM I OPFaHMYECKO/E TKaHbIO CTIEflyeT MeHAT PCTBOP YACTO U PerynApH. [Tpit UCnonb30BaHMi

0CoBeHHO XecTKo/ BoAbi yBenuuuTb 403y Zeta 1 Ultra 1o A0CTVXeHWA Npo3payHoro pactBopa.

[! P p mpmuunrm nycaosua ("

MpoaykT npesy ma p 4 Me-

pamu 6esonacHocTy. cnonb308atb 3aluTHble nepyatki. W B X0POLO Np

XpaHuTb MPOZYKT TUIATENbHO 3aKPbITbIM, Ha (BEXEM BO3ZyXe B CYXOM MecTe. BoswoxHoe 7erkoe ivenetie apomara

BPeMeEHEM BbI3BaHO HaNIUMeM B COCTaBe HATypaNIbHbIX aDOMATI3ATOPOB I Hilkak HE BAMAET Ha kauecto npofykTa. MMpi uc-

TI071b30BaHI 0COBEHHO XeCTKOI BOzbl yBenM4UTb 703y Zeta 1 Ultra 70 A0CTIRKeHIA NPO3PAYHOT0 PAcTBOPa. XpaHUTb BjanK or

VICTOUHHKOB Tenia / kP / OTKPBITOro iAaMeHH / ropaYeit NoBEPXHOCTA [lepiaTb eMKOCTb 3aKpbiToil.

MepbI npeocTopoxkHocTH

npchITb 1 OUNCTUTL eMKOCTb ANIA PACTBOPA Nepes MomelLiennem B Hee Zeta 1 Ultra. He cvewmarb Zeta 1 Ultra ¢ anrMMw
0C06€HHO € anbaeruibl (Q

KOTpr\E MOTYT NpUBECTH K MOABNIEHMI0 0Cajika PO30BOr0 Wk GopAoBoro LlBETa Wsberars Komama CuuTpaTamu, ogunamti,

HUTPTaMi, NePMaHTaHaTaMH, NepeKyiCblo BOAOPOAa U AIPYTUMM AESUHGEKTaHTaMW/MoloLLMM cpencTBami. Mapna  Bata

(xnonok) cHixatoT akTMBHOCTH Zeta 1Ultra.

PL - Srodek dezynfekujacy i myjacy do stomatologicznych narzedzi chirurgicznychi obrotowych.

Ieta 1 Ultra to stezony Srodek dezynfekUJq(yl myjacy nie zawmrajqcyaldehydow kompl ktrum dziatani
ip z2godnie z nowymi normami i dotyczacymi dezynfekgji. Zeta 1 Ultra przeznaczony
]est do czyszczenia i bardzo skutecznej dezynfekdji stomatologltznych narzedzi chirurgicznych i obrotowych, w tym rowniez tych
najdelikatniejszych (skalpele, kleszcze, kleszczyki, frezarki, lusterka, sondy, itp.).

Sktad:

1009 Zeta 1 Ultra zawiera: 18 g 3-ami dodecylo-13 15gchlorku

niejonowe substancje powierzchniowo czynne, czynniki hamujace korozje, dodatki, substancje pomocnicze i wode do 100 g.
Spektrum dziatania:

Srodek bakteriobdjczy, grzybobdjczy (dziata rowniez przeciw plesniom Candida albicans i Aspergillus niger), mykobakteriobdjczy
(w tym pratki gruzlicy), wirusobdjczy (HIN1, HSN1). Aktywnos¢ zawiesinowa i aktywnos¢ nosnikowa badane zgodnie z norma-
miEN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Badanie dziafania wirusobdjczego zgodnie znorma EN14476.
Uzydie:

Ieta 1 Ultra realizuje kompletne spektrum dziatania w ciagu 1 godziny w przypadku stosowania w stezeniu 1% (do odmierzenia
10 ml $rodka Zeta 1 Ultra na kazdy litr wody uzyc pojemnika ze skala) w temperaturze otoczenia. Uzycie w urzadzeniach ul-
tradiwigkowych w temperaturze 35°C pozwala skroci¢ s kontak\u do 15 minut. Wydezynfekowane narzedzia optukac pod
hchq woda, osuszy b chemicznie nazimno z uzyciem Zeta 2 Sporex.

wysterylizowacw

roztwor bedzie stabilny e przez ok Jednego tygodnla leczw przypadku uzywania do dezynfekql wielunarzedzi lub
narzedzi w duzym stopniu krwia, sllnq icznymi, roztwr nalezy czesto wymieniac. W przypadku
szczegolme twardej wody, nalezy zvngkszyc porqe zetal uItra i do uzyskania przejrzystego T07tWor.

Ultra z drugimi razkuZili, Se posebej to velja za razkuzila, ki vsebujejo al qlyoxal,itd.), kip
inStrumente ali povzrocijo njihovo obarvanje od roza do temno rjave barve (oksidacijo). Preprecite stik izdelka s ctrati, jodldl nitrati,
permanganati, vodikovim peroksidom in drugimi razkuli/detergenti. Gaze in bombaz zmanjsujejo ucinkovitost Zeta 1 Ultra.

RU - (peactso ns MNPOMBIBKY XUpYP! " A UHCTPYMEHTOB.

Zeta 1 Ultra - 6 W MololLiee CPEACTBO MOAHOTO CrIeKTpa AeiicTains,

paspaboTanHoe 1 UCTbITaHHoE CormacHo HOBBIM eAHbIM eBponelickm Hopmam B obnactu ge3udekumn. Zeta 1 Ultra -
ANA 04UCTKA 1 3 KIIX XUPYPTUYECKIX 1 UHCTPYMEHTOB,

BKTI0%EA  HaGonee XpyTIKite (CKarbneni, 32X/ Mbl, MAHLETbI, ¢p93bl 3epKanbua, Luynbl, UTA.).

Cocras:

100r Zeta 1 Ultra copepxar 18r 3 -nogeuun-13 157 ankun-Bew3wn-gumern xnopuga

AMMOHUA, HEHOHHbIE aKTHBHbIE BELLIECTBa, BeLECTBa, J00aBKH, BCTOMOrATeIbHbie BeLLecTsa

1Bozy q.b. 100.

(neKTp Bo3peiicTBUS:

bakepuumaHoe, QyHruunaHoe (Bkniowan (Candida albicans w Aspergillus niger), mukoBakTepuuuaHoe  (BKnioYan
TybepkynoumaHoe), Bupynuunaoe (HIN1, HSN1). Bo3aeiictBue Bo B3BelLEHHOM COCTORHMM U HA MOBEPXHOCTH UCMbITaHO
cornacHo Hopmam EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. BupynuuuaHoe Bo3aeiicTaite UCTbiTaHo COTacHO
Hopme EN14476.

Mpumenenne:

Ieta 1 Ultra ocywuecTsAseT nonHbiii cekTp BO3AeMCTBAA B TeueHue 1 yaca npu 1% pactsopa (
TPajyVpOBaHHbIii MepHUK dnakoHa Ana o3uposkit 10 mn Zeta 1 Ultra Ha kaxablid NMTp BOfbI) M KOMHaTHOIA TemnepaType.

ii warunki pi

Produkt przeznatzony jest do stosowania przez wykwalifikowane osoby znajqce adeW|edme normy bezpieczeristwa. Uzywac
rekawic ochronnych. Pracowa¢ w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Szczelnie zamkniety produkt przechowywac w
chiodnym i suchym miejscu. Ewentualne niewielkie roznice zapachowe spowodowane s3 obecnoscia naturalnych aromatow i
nie wptywaja negatywnie na jakos¢ produktu. W przypadku szczegdlnie twardej wody, nalezy zwiekszy¢ porcje zeta 1 ultra az
do uzyskania przejrzystego roztworu. Przechowywac z dala od Zrédet cieptal iskrzenia/otwartego ognia/goracych powierzchni.
Palenie wzbronione.

Srodki ostroznosci:

Przed wlaniem Srodka Zeta 1 Ultra oplukac i oczystltpOJemmkdo rozdericzania. Nie mieszac Zeta 1 Ultrazinnymi srodkaml dezyn—
fekujacymi, zwhaszcza glioksal,itp.), poniewaz to
do powstania wybarwmn i utleniania narzgdn Umkac kontaktu z cytrynianami, Jodkaml azotanami, manganianai, nadtlen-
kiem wodorui zinnymi $rodkami i Gaza i bawetna zmni nos¢ dziatania Zeta 1 Ultra.

CS - Dezinfekéni a distic prostredek pro chirurgické a rotacni néstroje.

TetaUltraje koncentrovany (istici a dezinfekéni prostiedek bez obsahu aldehyd se Sirokym spektrem cinnosti, ktery byl vyrcben
a testovdn v souladu s novymi harmonizovanymi evropskyml predpisy o dezinfekdi. Zeta 1 Ultra slouzi k dosazeni vysoké irovné
(iSténi a dezinfekee chirurgickych a rotacnich ndstrojd, vcetné velmi nérocnych typ (skalpeld, klest, pinzet, fréz, zrcétek, sond atd.).
Slozeni:

100 g pipravku Zeta 1 Ultra obsahuje 18 g 3-aminopropyl-dodecyl-1.3- propanediaminu, 15 g alkyl-benzyl-dimethyl ammonium
chloridu, neionové tenzidy, inhibitory koroze, aditiva, pomocné ldtky a potfebné mnozstvi vody do 100.

Rozsah icinku:




